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 Fließdiagramm der PCR-Tests

Probenentnahme, 
Nukleinsäureextraktion

Vorbereitung der PCR-
Reagenzien, Probefüllung

PCR-Amplifikation Test-Ergebnisse

* Alle benötigten Materialien sind auf der Webseite https://medihandel.de/ zu finden

1. PCR-Geräte GDS08.D02/GDS16.D02

6. Mikropipette und Pipettenspitzen4. Mini Vortex Mixer GVM01.F01

2.RNA/DNA-Aufreinigungsset RAS100. D02 3. PCR-Nachweis-Set RNS96. D02

5. Mini Zentrifugen GZF01.F01

Materialien für PCR-Tests

15min 35min
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 Probenentnahme und Nukleinsäureextraktion

 Vorbereitung der PCR-Reagenzien

Einführung des Tupfers 
in Freisetzungsreagenz

5 Minuten 
still stehen lassen

10 s 
Zentrifugieren

30 s
Schütteln

Auftauen der PCR-
Reagenzien, Schütteln 
und Zentrifugieren für 

jeweils 10 s

Aliquotieren des PCR-Mixes 
mit Pipette, Pipettieren jeweils 

Probelösung, Negativ- und 
Positivkontrolle in den PCR-Mix

15 s 
Zentrifugieren

Einsetzen der PCR-Reaktionsgefäße in POC-
PCR-Geräte GDS08.D02/GDS16.D02

Pipettieren der Lösung 
A und Lösung B in ein 
Zentrifugenröhrchen 

10 s Schütteln 
zur Mischung der 

Lösungen

10 s Zentrifugieren,
Erhalten des PCR-

Mixes

Vorbereitung PCR-Mix
Probefüllung

Mund-Rachen-Abstrich
Vor der Nukleinsäureextraktion (ohne Schütteln und Zentrifugieren):
Raumtemperatur für 48h, 4°C für 7 Tage,  -20°C oder -80°C lange haltbar
Nach der Nukleinsäureextraktion (mit Schütteln und Zentrifugieren):
Raumtemperatur für 48h, 4°C für 1 Monat,  -20°C oder -80°C für 6 Monate

PCR-Reagenzien:
-20±5°C, 9 M haltbar

RAS100. D02

RNS96.D02
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Durchführung der Ampli�kation

"RNA" drücken Umbenennen wenn nötig "Hot lid" 105, Volume 25

Bestimmung der Ergebnisse

oder kein Ct-Wert

oder kein Ct-Wert

oder kein Ct-Wert oder kein Ct-Wert

oder kein Ct-Wert

oder kein Ct-Wert

Hat oder keine
Amplifikationskurve

Hat oder keine
Amplifikationskurve

Hat oder keine
Amplifikationskurve

oder keine
Amplifikationskurve

Negativ

Positiv

Wiederholungstest: 
Proben, deren Ct-Wert des internen 

Ampl i f ikat ionskur ve  aufweisen, 
müssen erneut beprobt und geprüft 
werden; Proben, deren Ct-Wert des 

der extrahierten RNA erneut getestet 
oder bei der Probenahme erneut 
getestet werden.

FAM-Kanal VIC-Kanal Cy5-Kanal Ergebnisbeurteilung

PCR-Amplifikationskurve,
Daten bequem erhalten

Erwärmungsprozess, 
PCR-Amplifikation

GDS08.D02
GDS16.D02

Durchführung der PCR-Ampli�kation

35min

fürs ganze Prozess
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POC-PCR-Geräte GDS08.D02/GDS16.D02 

RNA/DNA-Aufreinigungsset RAS100.D02

PCR-Nachweis-Set RNS96. D02  

Probenvolumen

Spezifikation

Spezifikation

Sensitivität

Probenfreisetzung

LoD

Klinische Leistungen
Präzision

Enzym

Wirksamkeit
bei Varianten

Erwärmgeschwindigkeit

Temperaturbereich

Dimension

Gewicht

Fluorescenzkanäle

Lagerung

Lagerung

Merkmale

Target

Wiederholbarkeit

Kompatibilität

Internkontroll

UDG-Enzym gegen PCR-Verschmutzung

 Kopien

RNase P, verhindert effektiv falsche Ergebnisse

Kompatibel mit offenen Nachweisreagenzien

180mm

26
0m

m

300mm

8/16

Abkülgeschwindigkeit

Qualitätskontrolle Negativ- und Positivkontrollen, für gesicherte Testergebnisse 
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Testzentren Labore

Schulen Praxen Apotheken

Pflegeheime

Flughafen

 Anwendungsgebiete

Vorteile auf einen Blick

Nachhaltige 
Materialien

Qualifizierter 
Hersteller

Einfach, Schnell, Flexible

Vielfältige Anwendungen
2019-n-Cov, auch geeignet für 

mehr als 50 Viren wie Influenza, 
Yersinia, HPV etc.

Benutzerfreundlich
Humanisierte 

Betriebsschnittstelle,
einfache Handhabung

Schnelle Ergebnisse in 35 min 
8/16 Proben und Multi-Target-Gene 

gleichzeitig nachgewiesen

Leicht zu tragen
Kompaktes Design,

super geeignet für POCT

Hervorragende Leistung
Präzise Temperaturregelung durch 

fortschrittliche Halbleiter-Kühltechnologie

Qualifikation

EU-Markt 
anerkannt


